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Wykonawcy ubiegajacy sie
0 udzielenie zamo6wienia publicznego

Odpowiedzi na pytania

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
Zamawiajacy udziela wyjasnien dotyczacych tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na dzierzawe tomografu komputerowego
ze wstrzykiwaczem automatycznym, systemem PACS i teleradiologii wraz z wykonywaniem opiséw badan.

Pytanie dotyczy pkt 5 czg$ci ,,wymagania ogdlne” zat nr 6 do SIWZ

1. Czy Zamawiajacy wymaga wstrzykiwacza wspotpracujgcego z materiatami zuzywalnymi jednorazowymi oraz
wielorazowymi o certyfikowanej sterylnosci przez 12 godzin, z wykorzystaniem wylacznie materiatow
eksploatacyjnych nie zawierajacych zwigzkéw DHEP (ftalany dietyloheksylu)?

Odp. Zamawiajacy wymaga wstrzykiwacza wspolpracujacego z materialami zuzywalnymi jednorazowymi
oraz wielorazowymi o certyfikowanej sterylnosci przez 12 godzin, z wykorzystaniem wylacznie
materialéw eksploatacyjnych nie zawierajacych zwiazkéw DEHP (ftalany dietyloheksylu).

2. Czy Zamawiajacy wymaga sterowania dostarczonym wstrzykiwaczem bezposrednio z konsoli tomografu
komputerowego?
Odp. Nie jest wymagane bezposrednie sterowanie wstrzykiwaczem z konsoli tomografu komputerowego.

3. Prosimy o wyjasnienie co zamawiajacy mial na mysli wpisujac dla tomografu pkt. ,,Lampa o zmiennej
ogniskowej — Tak ,, ?
Odp. Lampa ma dobierac¢ ognisko w zaleznoS$ci od zastosowanego protokotu badania.

Zamawiajacy informuje, ze tre$¢ powyzszych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych zmiane tresci SIWZ i jest wigzaca dla wszystkich uczestnikow bioracych udziat
w przedmiotowym postgpowaniu.
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