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Dot. SPZOZ/ZP/382/24/2022

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  warunków  zamówienia  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa aparatu USG ".

1. Załącznik nr 3 do SWZ
Pyt. 1 pkt. 34
Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat  renomowanego producenta z głowicą
liniową szerokopasmową do badań naczyniowych, mięśniowo-szkieletowych i drobnych narządów o
zakresie częstotliwości pracy 3-16 MHz z szerokością czoła głowicy 38,4 mm i ilością elementów 192?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2. Pyt. 1 Dot. Pkt. 13
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z wewnętrznym dyskiem twardym SSD o 
pojemności 500GB bez możliwości rozbudowy o kolejny dysk SSD min 500 GB ?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 2 Dot. Pkt. 14
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z Dopplerem pulsacyjnym w którym szerokość 
bramki przepływu wynosi od 0,5 do 20 mm ?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3 Dot. Pkt. 15
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z pracą w trybie wielokierunkowego emitowania i
składania  wiązki  ultradźwiękowej z  głowic  w pełni  elektronicznych z  6 kątami emitowania  wiązki
tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych głowicach dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania
harmonicznego ?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 4 Dot. Pkt. 16
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG bez obrazowania elastograficznego ?
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Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 5 Dot. Pkt. 17
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z pamięcią cine max 14 680 obrazów ? Wnosimy
również o zmianę punktacji w pkt. 17 na min. 10 000 obrazów  - 0 pkt.  >10 000 obrazów – 10 pkt.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 6 Dot. Pkt. 18
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z Funkcja automatycznego pomiaru Intima  Media 
z wybranej przez  użytkownika klatki pamięci CINE ale bez wskazania skuteczności wykonanego 
pomiaru wyrażonym w procentach ?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 7 Dot. Pkt. 22
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z bez dedykowanej funkcji oprogramowania do
badania  piersi  w  trybie  B-Mode,  umożliwiającą  analizę  morfologiczną  z  automatycznym  oraz
półautomatycznym  obrysem  ewentualnych  zmian  nowotworowych,  możliwością  klasyfikacji
nowotworowej  z  skalą  BI-RADS  (piersi)  ?  Zamawiający  zamierza  kupić  aparat  na  oddział
neonatologiczny gdzie powyższa funkcja nie ma żadnego zastosowania.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 8 Dot. Pkt. 29
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG bez funkcji automatycznego ustawiania bramki 
dopplera w naczyniu, z uwzględnieniem kąta korekcji ?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 9 Dot. Pkt. 33
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z głowicą MicroConvex o zakresie częstotliwości  
4-10 MHz, kącie skanu 70 stopni oraz szerokości skanu 20 mm ?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 10 Dot. Pkt. 34
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z głowicą liniową o zakresie częstotliwości 2-12
MHz ? Wnioskujemy również o zmianę punktacji dotycząca ilości elementów, 192 elementy posiadają
głowice starsze technologicznie w związku z tym czy Zamawiający zmieni punktację na : 160-500
elementów – 0 pkt, powyżej 500 elementów – 10 pkt.
Odp.: Zamawiający dopuszcza. Punktacja bez zmian.
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Pyt. 11 Dot. Pkt. 36
Zamawiający w punkcie 33 wymaga już głowicy MicroConvex o bardzo zbliżonych parametrach w
związku z tym prosimy o doprecyzowanie czy nie nastąpiła  omyłka pisarka i  czy Zamawiający na
pewno wymaga rozbudowy o drugą głowice MicroConvex ?
Odp.: Tak, nastąpiła omyłka.

Pyt. 12 
Zamawiający  zamierza  zakupić  aparat  na  oddział  neonatologiczny  czy  w  związku  z  tym  będzie
wymagał  najnowszych rozwiązań  dostępnych na rynku takich  jak  M-mode anatomiczny z  min.  3
kursorów w czasie rzeczywistym i z  pamięci Cineloop? Rozwiązanie takie (dostępne w większości
aparatów na rynku) pozwala na lepszą ocenę pracy serca zwłaszcza u noworodków i zdecydowanie
wpływa na skrócenie czasu badania. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 13 
Zamawiający zamierza kupić nowoczesne usg na oddział neonatologiczny czy w związku z tym będzie
wymagał  najnowszych  dostępnych  rozwiązań  na  rynku  takich  jak  automatyczne  obliczanie
charakterystyki przepływu krwi w tym jego objętości bez użycia Dopplera Pulsacyjnego lub Ciągłego ?
Funkcja ta zdecydowanie skróci czas badania.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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